[bookmark: _top][bookmark: OLE_LINK1]Leistungsbeschreibung
Beschaffung eines Multiband und Narrowband Multispectral Imaging Systems (MSI)
[bookmark: _Toc397504192]Einführung in das Projekt und Ausgangssituation: Ist-Zustand 
Am Cologne Institute of Conservation Sciences (CICS) der TH Köln wird Kunst- und Kulturgut mit geistes- und naturwissenschaftlichen Methoden untersucht. Im Mittelpunkt kunsttechnologischer Untersuchungen stehen die materielle Zusammensetzung und der Entstehungsprozess. Erforscht werden u. a. künstlerische Techniken, Arbeitsprozesse, Werkstoffe, Farb- und Bindemittel. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen und Analysen ermöglichen ein tieferes Verständnis von Kunst- und Kulturgut und unterstützen Forscher*innen dabei, u. a. Fragen zu Datierung, Zuschreibung, ursprünglichen Zusammenhängen und Zustandsveränderungen zu beantworten. Darüber hinaus ermöglicht die Analyse von Werkstoffen und Materialveränderungen den Konservierungswissenschaftler*innen Werkgeschichten nachzuvollziehen, Schadensphänomene zu beurteilen sowie nachhaltige Konzepte zur Konservierung/Restaurierung und für präventive Konservierungsmaßnahmen zu entwickeln. In den Laboren des CICS kommen verschiedene moderne bildgebende und analytische Verfahren zum Einsatz. Der Einsatz der Verfahren erfolgt in Abhängigkeit von der Objektbeschaffenheit und den Fragestellungen. Vorrangig werden Kunstwerke zerstörungsfrei, d. h. ohne Probenentnahme untersucht. 
Ziel und Zweck der Beschaffung: SOLL-Zustand
[bookmark: _Toc349572972][bookmark: _Toc352234384]Beschafft werden soll ein Multiband und Narrowband Multispectral Imaging System (MSI), um die zerstörungsfreie, mobile Materialcharakterisierung, -dokumentation und -degradationsüberwachung von Kunst- und Kulturgut am Cologne Institute of Conservation Sciences (CICS) der TH Köln weiterzuentwickeln. Das neue Kamerasystem soll es ermöglichen, mit abgestimmten Strahlungsquellen und Filtern hochauflösende Aufnahmen im Multiband (UV, VIS, IR) und Narrowband-Modus (mind. 16 definierte Wellenlängenbereiche zwischen 365 nm und 940 nm) vollautomatisch mit hochauflösenden und deckungsgleichen Aufnahmen (150 MP) in wenigen Minuten vollautomatisch generieren. Aufgrund von unterschiedlichem Absorptions- und Reflektionsverhalten sowie Lumineszenzen der zu untersuchenden Materialien, sollen so Informationen zu ihrer flächigen Verteilung und Zusammensetzung mit geringem Verfahrensaufwand generiert werden. Die bildgebende MSI-Technologie soll der Klassifizierung verwendeter Materialien und Techniken dienen sowie spätere Veränderungen durch Alterung oder Restaurierung visualisieren. 
Anforderungen an die Eignung des Bieters (Eignungskriterien)
Der Bieter muss für die Erbringung der angebotenen Leistung geeignet sein. Mit der Eignungsprüfung wird überprüft, ob die Bieter das Vorhandensein der zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen notwendigen Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit nachweisen können.
Bei Bietergemeinschaften und Nachunternehmern sind die Eignungsnachweise von jedem Bieter/Nachunternehmer auszufüllen/vorzulegen.
Als Prüfungsunterlagen werden die nachfolgend aufgeführten Nachweise herangezogen.
	Lfd Nr
	Kriterium
	Anforderung

	1
	Fachkunde








	Stellen Sie auf dem Formblatt „Unternehmensdaten“ kurz Ihr Unternehmen vor und gehen dabei mindestens auf die dort vorgegebenen Punkte ein.

	
	
	Weisen Sie durch aktuell gültige Zertifikate der Gerätehersteller nach, dass ihr Unternehmen für die Konfiguration, zum Vertrieb und Lieferung sowie zur Inbetriebnahme der Systeme ausreichend sachkundig und technisch leistungsfähig sind.

	2
	Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
	Geben Sie auf dem Formblatt „Unternehmensdaten“ ihre Daten zu einer Industriehaftpflichtversicherung an. Der Auftragnehmer weist auf Verlangen des Auftraggebers nach, dass er über eine im Rahmen und Umfang marktübliche Industriehaftpflichtversicherung oder eine vergleichbare Versicherung aus einem Mitgliedsstaat der EU verfügt. 

	3
	Technische Leistungsfähigkeit
	Geben Sie auf dem Formblatt „Referenzliste“ mindestens einen Referenzkunden, mit der konkret zu vergebenen Leistung vergleichbarer Größe an. Es gelten die Datenschutzbestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DS-GVO). Die Referenzen werden durch die TH Köln vertraulich behandelt und nur zu Zwecken der Referenzprüfung genutzt. Die Nicht-Vorlage von Referenzen führt zum Ausschluss aus dem Vergabeverfahren.

	4
	Zuverlässigkeit
	Mit der Abgabe des Angebotes bestätigen Sie Ihre Unterschrift unter die in den Anlagen
· Eigenerklärung zu Ausschlussgründen, Formular 521
· Eigenerklärung Mindestlohngesetz, Formular 522
· Zusätzliche Vertragsbedingungen, Formular 512
· Besondere Vertragsbedingungen TVgG-NRW, Formular 513
Bei Bietergemeinschaften
· unterschriebene Bietergemeinschaftserklärung, Formular 531

Bei Unteraufträgen/Eignungsleihe
· Erklärung Bieter Unteraufträge/Eignungsleihe, Formular 532 und 
· bei Eignungsleihe zusätzlich unterschriebene Verpflichtungserklärung Dritter Unteraufträge/Eignungsleihe, Formular 533.




Ableitung der dafür benötigten Merkmale der Leistung: Kriterienkatalog
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[bookmark: _Toc313538957]Die benötigten Leistungsmerkmale ergeben sich aus folgender Tabelle. Tragen Sie Ihre Angaben bitte ausschließlich in den grau hinterlegten Feldern ein. Die Angabe „erfüllt/nicht erfüllt“ ist nicht ausreichend, bitte fügen Sie ggf. Ihre Gerätebeschreibung bei.
	Nr.
	Anforderung an das Produkt
	Angaben des anbietenden Unternehmens

	Ausschluss- und Bewertungskriterien
	Wie wichtig ist die Eigenschaft [WE]?*

	1
	Kamera 
Digital Wide Spectrum Camera mit CMOS-Sensor, 72 mm, f5,6 RS-Objektiv, mind. 150 Megapixel (14.204 x 10.652 Pixel) Auflösung und Live View, hohe Abbildungs-/Farbwiedergabequalität

ab 150 MP = 1-10 Punkte
< 150 MP = 0 Punkte (Dann Ausschluss)
	[bookmark: Text13]     
	A/B
	25%

	2
	Stativsystem
1,6 m motorische Säule mit Automatikfunktion, Kameraarm, Höhenverlängerung und nötigem Befestigungszubehör

Je nach Verarbeitungsqualität und Bedienbarkeit = 0-10 Punkte
	     
	B
	5%

	3
	Filter, Leuchten und Halterungen für Multiband- und Narrowbandaufnahmen

IR/UV Sperrfilter, Filterrad, Steulichtblende, 2 Lichtbänke mit Mutiband-Leuchten (UV, IR, Tageslicht) und 2 Panel mit Narrowband-Leuchten, sowie Stative und Halterungen für die vollautomatische Generierung von mind. 6 Multiband und 16 Narrowband Reflexions- und Luminiszenzbilder entsprechend CHARISMA-Richtlinien (im Wellenlängenbereich von 365 bis 940 nm; Narroband-Aufnahmen: 365, 385, 400, 425, 475, 505, 535, 550, 620, 630, 660, 730, 940 nm) im horizontalen und ggf. vertikalen Aufnahmebereich (= max. Objektgröße, gleichmäßige Ausleuchtung) bis DIN A0

< Generierung von mind. 6 Multiband und 16 Narrowbandaufnahmen in angegebenen Wellenlängenbereichen = 0 Punkte (Dann Ausschluss)

Ab 6 Multiband und 16 Narrowband-Aufnahmen = 1-10 Punkte
	     
	A/B
	25%

	4
	Bedienungs-Hardware

· Rechner mit Windows Intel i7 Prozessor, 64 GB RAM, SSD 1TB, Grafikkarte mit kraftvollem GPU Prozessor
· 27“ TFT-Monitor

Je nach Leistung = 0-10 Punkte
	     
	B
	5%

	5
	Bedienungs-Software für vollautomatisierten Aufnahmeprozess

· Software für vollautomatische Schärfenkorrektur, vollautomatische Kalibrierung sowie Belichtungs- und Beleuchtungskorrektur, vollautomatische Generierung und Speicherung von präzise deckungsgleichen Aufnahmen in oben angegebenen Spektralbereichen im TIFF Format in Bildstapeln mit geringem zeitlichen Aufwand
· Schnittstelle USB-C und 10GB Ethernet, um Kamera in größerer Entfernung vom Computer steuern zu können.

Je nach Bedienbarkeit = 0-10 Punkte
	     
	B
	30%

	6
	Bedienungs-Software für Bildauswertung

· Kalibrierungssoftware für Monitor
· Analysetools für Bildauswertung (Hauptkomponentenanalyse, Unabhängigkeitsanalyse und Clustering, incl. Generierung von Spektren aus Narrowbandaufnahmen in ausgewählten Bildbereichen sowie für statistische Auswertung)

Je nach Möglichkeiten der Auswertung und Bedienbarkeit = 0-10 Punkte
	     
	B
	5%

	7
	Kalibrierungstargets, MSI Referenz-charts und Zubehör

· 90 Musterfelder und 69 Pigmentmuster
· 18 Tintenmuster und 3 Trägerpapiermuster
· Neodym Magnethalterung
· Messdaten (FORS, XRF) für jedes Feld 

Je nach Umfang und Ausführungsqualität = 0-10 Punkte
	     
	B
	5%

	8
	Systeminbetriebnahme inkl. Profilierung und Schulung 

· Liefer- und Verpackungskosten (Verpackung der einzelnen Komponenten in robuste wiederverwendbare Aluminium- oder Hartschalen-Kunststoffboxen für längerfristigen mobilen Einsatz des Systems)
· Vorinstallation und Qualitätssicherung beim Anbieter
· Kalibrierung des Gesamtsystems
· Installation und Konfiguration des Gesamtsystems beim Kunden
· Alle anfallenden Reisekosten inkl. Reisezeiten
· Alle anfallenden Übernachtungskosten und Spesen
· Montage: Ausführung durch Fachpersonal
· Schulung durch einen Wissenschaftler mit ausgewiesener Erfahrung in MSI
	     
	A
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[bookmark: Kosten_Preise]A-Kriterien sind Ausschlusskriterien. Wird die Minimalanforderung nicht erreicht, führt das zum Ausschluss.
B-Kriterien = Bewertungskriterien. Je besser das Ziel erfüllt wird, desto mehr Punkte sind erreichbar
	*Legende zur Punktevergabe [VG]

	Zielerfüllungsgrad
	Bewertung

	Gemessen am vorgesehenen Einsatzzweck wird die Anforderung in besonders hohem Maße erfüllt
	7-10 Punkte

	Gemessen am vorgesehenen Einsatzzweck wird die Anforderung weitgehend erfüllt
	4-6 Punkte

	Gemessen am vorgesehenen Einsatzzweck wird die Anforderung in geringem Maß erfüllt
	1-3 Punkte

	Die (Mindest)-Anforderung wird nicht erfüllt. Bei Ausschlusskriterien führt das zum Gesamtausschluss
	0 Punkte


Der Bestbieter wird ausgewählt, in dem die Leistungspunkte in das Verhältnis zum Preis gesetzt werden.* 


Kosten und Preise
Tragen Sie Ihre Angaben bitte ausschließlich in den grau hinterlegten Feldern ein.
	Artikel
	Menge
	Preis in Euro 
ohne MwSt.
	Weitere Angaben

	Leistung:
	
	
	Produktbezeichnung:

	Multiband und Narrowband Multispectral Imaging System
	1
	     
	     



[bookmark: Text5][bookmark: Text6]Zahlungsbedingung: Bei Zahlung innerhalb von       Tagen       % Skonto,       Tage netto (Bei der Gewährung von Skonto ist ein Zahlungsziel von mind. 14 Tagen erforderlich)

[bookmark: Text4][bookmark: Dropdown1]Lieferzeit:        nach Bestelleingang
Lieferbedingung: DDP Köln (Incoterms 2020)

Angebotsgültigkeit: 31.01.2026

Sonstiges:	Neben den „Vertrags- und Vergabebedingungen" werden die "Allgemeinen Bedingungen für die Ausführung von Leistungen" (Teil B der VOL) als Bestandteil des abzuschließenden Vertrages anerkannt.

	Eigene Geschäftsbedingungen haben keine Gültigkeit. 

Änderungen und Ergänzungen an den Vergabeunterlagen, insbesondere der Leistungsbeschreibung und Vertragsbedingungen sind unzulässig. Das gilt insbesondere für eigene AGB des Auftragnehmers. Bitte achten Sie darauf, wenn Sie den Vergabeunterlagen Ihr eigenes Angebot beifügen.

Mit der elektronischen Abgabe der Leistungsbeschreibung auf dem Vergabemarktplatz NRW gilt diese als unterschrieben.

	[bookmark: Text12]     
	

	Name bzw. Firmenbezeichnung des Bieters
	



*(Rechenmethode: UFAB VI, erweiterte Richtwertmethode, Entscheidung nach Leistung). Für den Stichentscheid wird als Entscheidungskriterium der Preis festgelegt)

